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	№ лота 
	Наименование
	ед .изм
	Кол/во
	Цена

	1
	Датчик для фетального монитора КМП FM-02
Ультразвуковой зонд:	Номинальная частота: 1.0 МГц
Частота работы: 1.0 МГц или  ±10％
Негативное звуковое давление: P＜1
Выходная  интенсивность луча: Iob＜20 мвт/см2
Максимальное время пика интенсивности: Ispta＜100 Мвт/см2
Среднее время пика интенсивности: Ispta＜10 Мвт/см2
Диапазон фетальной частоты сердечных сокращений: 50～240 ударов в минуту
Четкость:  1 удар в минуту
Точность: ± 2 удара в минуту
Токодинамометр:
Диапазон токодинамометра:	0～100％
Четкость:  1％
Нелинейная погрешность: ＜±10％
Способ возврата к нулю: 	ручной
Маркировка плода:	Ручная кнопка (операция беременных женщин), знак отображается в нижней части волны фетальной частоты сердечных сокращений на дисплее.
	комплект
	2
	550 000,00
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